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INTRODUCTION                                                    
L’incontinence urinaire (IU) post-opéra-
toire de l’homme est observée le plus souvent 
après une prostatectomie radicale (5 à 30%) 
et plus rarement après une résection endosco-
pique de la prostate ou une adénomectomie 
(1%)1. Il s’agit d’un handicap altérant la qua-
lité de vie.   
Le traitement de référence est le sphincter 
artificiel, mais son implantation en Afrique 
est très limitée à cause de son coût élevé.
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RESUME
Objectif: Evaluer les résultats préliminaires de la mise en place d’une bandelette sous urétrale 
pour le traitement d’incontinence urinaire suite à une chirurgie prostatique chez l’homme selon la 
technique de Comiter modifiée (sans vissage osseux). 
Patients et méthodes: Entre janvier 2005 et décembre 2006, 16 patients ont été pris en charge pour 
incontinence urinaire qui apparut après chirurgie prostatique. Une bandelette de polypropylène fixée 
sur le périoste des branches ischio-pubiennes par des fils de nylon et comprimant l’urètre bulbaire a 
été mise en place. L’évaluation pré et post-opératoire a été basée sur l’examen clinique et le nombre 
de protections utilisées par jour. Les patients ont été revus à un mois post-opératoire, puis tous les 
trois mois.
Résultats:  Avec un recul moyen de 18  mois, 11 patients sont continents ne nécessitant pas de 
protection et 3 patients sont nettement améliorés. Un échec a été noté chez un patient qui avait 
présenté initialement une incontinence sévère. Un autre patient a développé une infection de la 
bandelette nécessitant son retrait et a été exclus de la série pour l’évaluation fonctionnelle. Nous 
n’avons pas constaté de douleurs périnéales persistantes ni d’érosion urétrale ni d’ostéite.
Conclusion: Notre modification de la technique selon Comiter semble avoir des résultats 
satisfaisants comparables avec la technique originale. Elle présente un avantage économique 
certain par rapport à d’autres kits du marché.
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Actuellement, une autre approche a été 
développée, la bandelette sous urétrale com-
pressive  (male sling) ancrée sur l’os par vis-
sage proposée par Comiter2.
Le but de ce travail est de rapporter les 
résultats préliminaires du traitement de l’IU 
masculine post-opératoire par mise en place 
d’une bandelette sous urétrale fixée au pé-
rioste sans vissage selon la technique de Co-
miter modifiée. 
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Les patients ont été revus à 1 mois post 
opératoire, puis tous les 3 mois.
Technique opératoire 
L’intervention a été réalisée sous rachi 
anesthésie ou anesthésie générale, le patient 
étant en position de taille. Une antibiopro-
phylaxie (2g de céfazoline) a été administrée 
au moment de l’induction.
La voie d’abord était périnéale, l’incision 
était verticale de 4 cm sur le raphé médian. 
Après avoir disséqué le plan sous cutané et 
le fascia de Colles, l’urètre bulbaire a été ex-
posé couvert par le muscle bulbo-caverneux. 
La dissection a été poursuivie latéralement 
en direction des branches ischio-pubiennes 
droite et gauche. 
Trois fils de nylon ont été placés dans le 
périoste des branches ischio-pubiennes de 
chaque côté avec ensuite un test de traction 
sur les fils pour vérifier qu’ils étaient soli-
dement amarrés au périoste. Une bandelette 
rectangulaire de polypropylène mono fila-
ment (7 cm de long et 4 cm de largeur) a été 
découpée. Les fils du côté droit ont été pas-
sés à travers les mailles de la bandelette, puis 
noués. A ce moment une sonde urinaire Ch. 
18 a été introduite au niveau du méat urétral, 
la sonde a été connectée à un perfuseur et une 
poche de sérum physiologique a été mainte-
nue à une hauteur de 60 cm par rapport à la 
base de la verge.
PATIENTS ET METHODES                                     
Entre janvier 2005 et décembre 2006, 16 
patients souffrant d’une IU après une chirurgie 
prostatique (adénomectomie transvesicale, 
résection endoscopique et prostatectomie ra-
dicale chez respectivement 8, 6 et 2 patients) 
ont été traités par la mise en place d’une ban-
delette de polypropylène mono-filament fixée 
sur le périoste des branches ischio-pubiennes 
et comprimant l’urètre bulbaire. La moyenne 
d’âge de nos patients était de 70,3 ans (extrê-
mes 68 et 75 ans).   
L’évaluation de la sévérité de l’incontinen-
ce a été basée sur l’interrogatoire, l’examen 
clinique et le nombre de protections utilisées 
par jour. Tous nos patients présentaient une 
incontinence diurne quotidienne constatée à 
l’effort.  
L’incontinence a été jugée modérée si le 
nombre de garniture ne dépassait pas 4 par 
jour, par contre elle a été jugée sévère quand 
le nombre de garniture était supérieur à 4 par 
jour.
Tous les patients ont bénéficié de séances 
de rééducation périnéale mais sans améliora-
tion notable. La stérilisation des urines a été 
vérifiée avant la chirurgie. Tous les patients 
ont eu un bilan urodynamique avant l’inter-
vention. 
Tableau 1: Résultats de la bandelette sous urétrale en fonction du grade de l’incontinence
Incontinence modérée Incontinence sévère Incontinence globale
Nombre % Nombre % Nombre %
Patients évaluables 10 66,7% 5 33,3% 15 100%
Succès 9 90,0% 2 40,0% 11 73,3%
Améliorations 1 10,0% 2 40,0% 3 20,0%
Echec - - 1 20,0% 1 6,7%
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La bandelette a été tirée transversale-
ment au maximum en direction de la branche 
ischo-pubienne gauche ; les fils du côté gau-
che ont été passés à travers les mailles, ser-
rés et noués lorsque le liquide de la perfusion 
s’est arrêté. Sachant que l’angle des branches 
ischio-pubiennes est beaucoup plus fermé 
chez l’homme, la bandelette a été alors étalée 
horizontalement sur l’urètre bulbaire et fixée 
latéralement sur le tiers moyen des branches 
ischio-pubiennes,  puis en haut et en bas au 
muscle bulbo- caverneux sur une longueur de 
4 cm permettant une compression bulbaire 
distale et assez large. 
La compression de l’urètre a été réglée à 
60 cm d’eau. La sonde a ensuite été passée 
dans la vessie et le geste s’est terminé par une 
fermeture de la plaie en trois plans sans drai-
nage. 
RESULTATS                                                        
L’IU a été jugée modérée chez 11 patients 
(69%) et sévère chez 5 patients (31%).
L’examen cyto-bactériologique des urines 
(ECBU) était négatif dans tous les cas. Tous 
les patients ont bénéficié d’un bilan urody-
namique pré-opératoire avec dans tous les 
cas une vessie normostable. La débitmétrie 
n’était interprétable que chez 7 patients, le 
débit maximum moyen étant de14 ml/sec (ex-
trêmes 9 et 16 ml/sec). La pression moyenne 
de fuite était de 20 cm H2O (extrêmes 10 et 
40 cm H2O).
La durée moyenne de l’intervention était 
de 45 minutes (extrêmes 35 et 80 minutes). Il 
n’y a pas eu de complications per-opératoires. 
La sonde vésicale a été retirée le lendemain 
de l’intervention avec reprise immédiate des 
mictions sans résidu post- mictionnel chez 11 
malades. La durée moyenne du séjour était 2 
jours. 
A un recul moyen de 18 mois (extrêmes 
12 et 27 mois), seuls 15 patients ont pu être 
évalués, parce qu’un patient avait développé 
une infection de la bandelette nécessitant son 
retrait et a été exclus de la série pour l’évaluation 
fonctionnelle. Onze patients (73,3%) sont 
parfaitement continents ne nécessitant pas 
de protection et non dysuriques, ce qui a été 
confirmé par une débitmétrie. Trois patients 
(20%) sont nettement améliorés, deux qui ne 
portent qu’une garniture par jour et l’autre 
ne fuit qu’occasionnellement. Un échec a 
été noté chez un patient qui avait présenté 
initialement une incontinence sévère. 
Tableau 2 : Analyse des différents résultats de la bandelette sous urétrales










Schaeffer et coll.9 64 Suspension rétropubienne 150 cm H2O 22,4 56   8,0 26,0
Migliari et coll.10   9 Suspension rétropubienne Test à la toux 14,0 56 22,0 22,0
Madjar et coll.11 16 Ancrage osseux 30-50 H2O 12,8 86 14,0 0
Comiter2 21 Ancrage osseux 60 H2O 12,0 76 19,0 16,0
Fassi-Fehri et al.12 22 Ancrage osseux Test à la toux   3,0 50 22,7 22,3
Notre série 15 Ancrage sur le périoste 60 H2O 18,0 73 20,0   7,0
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Le taux de succès était plus important chez 
les patients qui présentaient initialement  une 
incontinence modérée, par contre il est moins 
important chez les patients qui présentaient 
une incontinence sévère (Tableau 1).
Les complications post-opératoires ob-
servées ont été une rétention urinaire aiguë 
transitoire chez un patient (la sonde a été re-
mise pour une période de 3 jours avec reprise 
spontanée des mictions sans résidu post mic-
tionnel au retrait de la sonde urinaire) et une 
infection de la bandelette survenue à un mois 
nécessitant son retrait. Ce dernier patient 
avait un diabète mal équilibré et un passé 
d’infections urinaires à répétition.
Nous n’avons pas observé de douleurs pé-
rinéales persistantes ni d’érosion urétrale ni 
d’ostéite.
DISCUSSION                                                        
Le taux d’IU après chirurgie prostatique est 
variable allant de 3 à 60% selon l’intervention 
et la technique utilisée1. Plusieurs procédés 
ont été proposés, tel que la rééducation péri-
néale, les injections de Macroplastique sous 
muqueux et les ballons périurétraux, mais les 
résultats semblent peu stables dans le temps. 
Le traitement de référence est le sphincter ar-
tificiel, permettant de corriger l’incontinence 
dans 59 à 90% des cas3,4 aux dépens de nom-
breuses complications telles que l’érosion de 
l’urètre, l’infection et le dysfonctionnement 
mécanique imposant sa révision à 5 ans dans 
40% des cas et son explantation dans 14 à 
17% des cas4-6.
En 2002 Comiter2 a décrit une technique 
de compression de l’urètre bulbaire par une 
bandelette de polypropylène fixée aux bran-
ches ischio-pubiennes par 4 vis de titane. En 
fait, le concept de compression urétrale a été 
proposé initialement par Kaufman7 en 1973 
et a puis été popularisé par Cespedes et coll.8. 
A partir de ce principe, deux approches ont 
été développées. La première consiste à réa-
liser un soutènement urétral par une bande-
lette suspendue après la création d’un trajet 
rétropubien9,10 et la deuxième réalise une 
compression urétrale par une bandelette an-
crée sur l’os2,11,12 (Tableau 2).
L’approche rétropubienne a été vite aban-
donnée à cause de son potentiel invasif (per-
foration vésicale, lésion du nerf pudentale). 
Par contre la bandelette ancrée sur l’os est une 
technique moins invasive et plus facile à réa-
liser. Elle permet une compression de la face 
dorsale de l’urètre bulbaire sans l’étrangler 
ni compromettre sa vascularisation contrai-
rement au sphincter artificiel. Par ailleurs, la 
bandelette est séparée de l’urètre par le mus-
cle bulbo-caverneux, ce qui va diminuer le 
risque d’érosion urétrale en post-opératoire. 
Les branches ischio-pubiennes auxquelles est 
amarrée la bandelette constituent un support 
solide et fixe, ainsi la bandelette va exercer 
une compression solide et durable sans risque 
de relâchement secondaire. 
La fixation de la bandelette sur l’os est 
réalisée par des vis ; il s’agit d’un kit com-
mercialisé constitué par un tournevis électri-
que à usage unique, 6 vis en titane amarrés à 
un fil de ProlèneR et une bandelette de forme 
triangulaire. Etant donné que ce matériel cher 
(le prix du kit est 2200 US$) est souvent in-
disponible en Tunisie, nous avons remplacé 
le vissage par le passage de fil en nylon dans 
le périoste des branches ischio-pubiennes. En 
effet le périoste étant un tissu du revêtement 
osseux  solide et dur, nous pensons que notre 
procédure permet à la bandelette d’être fixée 
sur  un support rigide et fixe comparable aux 
vis ancrés directement sur l’os. En plus, elle 
est beaucoup plus économique - le prix des 
fils en nylon et de la bandelette en polypropy-
lène est estimé à 70 US$. 
La tension appliquée sur la bandelette est 
contrôlée en per-opératoire à l’aide d’une 
perfusion saline endo-urétrale qui va mesu-
rer la pression rétrograde de fuite (retrograde 
leak point pressure: RLPP). Nous avons ré-
glé la tension de la bandelette pour obtenir 
une pression de fuite rétrograde à 60 cm H2O. 
Cette pression (RLPP) est de 48±13.5 cm 
H2O chez les personnes qui ne présentent pas 
d’incontinence à l’effort (sphincter intact)13.
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Il existe une forte corrélation statistique 
entre la pression de fuite antérograde  (abdo-
minal leak point pressure: ALPP), la pression 
de fuite rétrograde (RLPP) et la pression de 
clôture urétrale à condition que la perfusion 
intraurétrale se fasse avec un faible débit pour 
éviter les spasmes urétraux13,14. Le RLPP re-
flète la capacité sphinctérienne indépendam-
ment du volume de remplissage vésical et de 
la position de la sonde dans l’urètre antérieur. 
Les patients qui présentent une incontinence 
urinaire à l’effort (insuffisance sphinctérien-
ne) se retrouvent avec un RLPP abaissé; le 
but de la mise en place d’une bandelette sous 
urétrale compressive est de remonter le RLPP 
à une valeur proche de la normale. Madjar et 
coll.11 règlent la tension de la bandelette pour 
obtenir un RLPP entre 30 et 50 cm H2O, pen-
dant que Comiter2 règle cette tension à 60 
cm H2O (Tableau 2), et Ullrich et Comiter 
montrent par une étude urodynamique post-
opératoire une augmentation du RLPP sans 
constater de phénomènes obstructifs ni irri-
tatifs15.
Nous n’avons pas pratiqué d’études uro-
dynamiques en post-opératoire, mais aucun 
patient revu à la consultation ne se plaint de 
dysurie ni de pollakiurie.
En conclusion, le principe de la bandelette 
sous urétrale est simple; il consiste à remonter 
le RLPP à une valeur proche de la normale. Il 
s’agit d’une technique mini invasive et d’ap-
prentissage facile. Notre modification évite le 
vissage osseux et semble avoir des résultats 
comparables avec la technique originale. Elle 
présente un avantage économique certain 
dans les pays à faibles moyens financiers.
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ABSTRACT 
Male Sling Procedure in Men with Stress Urinary Incontinence 
following Prostate Surgery: A Study of 16 Cases.
Objective: To evaluate our preliminary results of the male sling procedure for treatment of urinary 
stress incontinence following prostate surgery using the modified Comiter procedure (without bony 
fixation).
Material and Methods: Between January 2005 and December 2006, 16 patients underwent a male 
sling procedure for treatment of urinary stress incontinence developing after prostate surgery. A 
polypropylene mesh was placed over the bulbar portion of the urethra and tied with nylon sutures 
to the periosteum of the ischio-pubic rami. The evaluation of the severity of the incontinence was 
based on physical examination and the number of pads used per day. The patients were followed up 
one month after the intervention and then in three-month intervals.
Results: After a mean follow-up of 18 months 11 patients were dry and did not require any 
protection, while a significant improvement was noted in 3 patients. The procedure had failed in one 
patient who was suffering from severe incontinence at presentation. In one patient the sling caused 
an infection and had to be removed. This patient was excluded from the evaluation of the study. No 
cases of pubic pain, osteitis or urethral erosion were encountered.
Conclusion: Our modification of the male sling procedure according to Comiter seems to provide 
satisfactory results which are comparable to the original technique. At the same time it is cheaper 
compared to other kits in the market.
Commentaire rédactionnel :
Ce qui m’étonne est que l’on puisse parler d’incontinence urinaire modérée avec 3 protections par 
jour. Au mémorial de New York, 3 protections par jour représentaient une incontinence urinaire 
sévère. Cet article ne comporte malheureusement pas de questionnaire avant et après (type MHU 
par exemple) pour quantifier de manière précise l’incontinence urinaire. Un test simple à faire 
en pratique courante et qui ne coûte pas cher est le pad test (cela consiste simplement à peser les 
protections de 24h donnant un chiffre précis en grammes et enlevant le côté subjectif du nombre 
de protections par jour). En effet, le nombre de protections par jour est en fait un élément assez 
subjectif car certains patients ne toléreront pas la moindre sensation d’humidité changeant alors 
souvent de protections pendant la journée, parfois d’ailleurs de manière un peu excessive ; d’autres 
ne changeront la protection que lorsque celle-ci sera trempée. En somme, je trouve la technique 
décrite intéressante et économique cependant le faible nombre de patients inclus et l’évaluation de 
l’incontinence urinaire trop sommaire ne permettent pas de conclure sur l’efficacité de la technique 
comme le font les auteurs à la fin de l’article.
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